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Kalibrierzeichen

Ca〃bIatfon mawh

Gegenstand
O似ect

He「steiler

ManufactuIer

丁yp

7γpe

Fab「ikate/Se「ien-N「,

Seha/ number

Au什aggebe「

Customer

Au什agsnummer

OIder No.

EinzeIgewicht, 2 kg

FehIe「grenzenklasse Fl ★

Shgfe we匂朽2 kg

7b/eIanCe C居ss Fl ★

Sartorius AG

Weender Landst「asse 94-1 08

37075 Gcttingen

Deutschland

30603306

TiMMVAGETECHNIK
Fo「stwiese O4

1 81 98 StabeIow

Deutschland

2022-22058640

Diese「 Kalib「ierschein dokumentiert die

metroIogjsche Ruck冊h「ba「keit auf

nationaIe NormaIe zu「 Darsteilung de「

Einheiten in Ube「einstimmung mit dem

InternationaIen Einheitensystem (Sl〉.

Die DAkkS ist Unterzeichne「 de「 muiti-

Iate「aIen Ubereinkommen de「 Eu「opean

CO-OPeration for Accreditation (EA) und

der lntemationai Labo「atay Accreditation

Coope「ation (ILAC〉　zu「 gegenseitigen

Anerkennung de「 Kaiib「ie「scheine.

Fu「 die Einhaitung eine「 angemessenen

F「ist zu「 Wiederhoiung de「 Kalib「ie「…g ist

de「 Benutzer verantwo州ich.

777is ca〃bIafron ce筋cate documents lhe

me robgicaI胎ceab棚y to natfona/ sねnda調ts,

Which Iea〃ze　的e uni!s of measuIement

accord肋g to me hlematfonaI System of Unils

圏閥
771e OAkkS /S S/gnatory to∴the mu働atera/

agI℃ementS Of me EuIてゆean CO-qpera fon foI

Accred船tfon (EA) and of me htema!ional

Laboratory Accre伽atbn Coapera〃on (ILA C) for

妨e mutuaI I℃cogn妬On Of ca〃braめn ce棚CateS.

77)e user is ob佃ed fo have the o匂iect

reca〃brated at approphate hten伯ts.

Anzahl de「 Seiten des KaIibrie「scheines　　　　3

Number ofpages of勅e ceH楓oafe

Datum de「 KaIibrie田ng　　　　　　　　　　18.07.2022 - 19.07.2022

Date of calめraf/on

Diese「 KaIib「ie「schein darf nu「 vo=st台ndig …d unve「ande巾weiterve「b「eitet werden. Auszuge ode「 Ånde「ungen bedurfen der

Genehmigung des ausste=enden KaIib「ierIaborato「iums. Kalib「ie「SCheine ohne Unte「SCh冊haben keine G削tigkeit.

777is ca焼けaffon ce砺ate may not be reproduced other man h∴ん〃　except w償h me pemission of me /SSuIng　伯boratory.

Ca〃brafron ce腕ates without sjgna他re aIe nOt Va〃d
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Seite　2　　zum Kalib「ie「schein G7・289"2022"0711

Page of the ca胸raf/on ce砺ate

Die Ube「setzung des Kalib「ie「scheines ist eine unve「bindliche Ube「setzung.

im ZweifeIsfa= gilt de「 O「iginaltext.

77)e lransfated versbn of the ca胸ra施n ce棚Cate is not a伽nding lrans胤ron.

〃 any ma#ers g/Ve hse !o conIroveISy,勅e (所ghaI text must be used

KaIib「ie「gegenstand :

Ca胸raf;on odyect

Kalibrierverfeh「en:

Ca〃bIaffon method

Ort de「 Kalib「ie「ung:

P厄ce of ca〃bIa�on

Umgebungsbedingungen:
Ambient conditfons

Magnetische

Eigenscha什en :

Magne�c pIPpenies

Refere nzgewichte :
Sねndard weights

EinzeIgewicht, 2 kg

FehIe「grenzenkIasse Fl具

Shgle weゆht 2 kg

7bfeIance C佃ss Fl ★

Unte「gebracht in einem Etui,

Located h a bor.

Die Kalibrie田ng erfolgte durch Vergleich mit den Bezugsno「maIen

des KaIib「ierIabo「ato「iums nach de「 Substitutionsmethode mit Au債riebsko「rektu「.

777e Ca胸rafron ensued mIOugh compahson w筋lhe reference sねnde�ts Of me

Ca胸ra的n佃borafory usmg the subs附uuon method w/m a存buQyaney CO〃eC的n ,

KaIib「ierIabo「ato「ium KERN

Ca胸伯的n - Laboratory KERN

Die KaIibrie「ung wurde bei folgenden Umgebungsbedingungen ausgefuh巾

777e Ca胸ra的n was camied out under勅e fo〃oMng ambient cond碓ons:

Von �bis �Unsicherheit 
● �to �uncenされfy 

Tempe「atu「(OC) �23タ3 �23,5 �0,1 

tempeI言fuIe 

rei〃」u軸もuchte(%〉 �48,2 �48,3 �2,0 

!型塑些立地____一丁珊一国葛直音臆世コ園丁二二お 

Lu簡druck(hPa〉 �952,3 �952,5 �0,3 

a/rpIeSSuI℃ 

Die magnetischen Eigenschaften de「 Gewichtsstucke wu「den mit einem

Suszeptometer, Gaussmete「 bzw, de「 Anziehungsmethode gemessen, Die in de「

OiML R= l :2004 vorgesch「iebenen Grenzwe巾e fU「 Suszeptib冊at und magnetische

PoIa「isation wurden eIngehalten.

Die G「enzwerte fu「 die magnetischen Eigenscha債en der OIML R=l:2004 sind so

festgeIegt, dass die Ånderung de「 Waagenanzeige du「ch die WechseIwi「kung von

Magne什eIde「n der Waage und Umgebung mit dem Gewichtss調Ck kIeine「 aIs das

O,1 -fache der zulassigen Fehle「g「enze des Gewichtsstucks ist.

777e magne励o prope届es of me weゆht peaces weIe meaSured w竹h a susceptometeらgauSSmeter Or fhe

a請raction method. 77?e PreSc函five 〃mife for suscep的研fy and magnetic po厄庵a的n aIe m confomiγ wim

me OIML Rブイで:2004.

777e伽7ffs for magnefro pIpper施s estab庵hed h the OIML R了でl:2004 spec崩ed h a way, mat me

interac!ion of magne碗汗ie付s of lhe ba佃nce and the envfronment w〃h的e weight piece a〃ers me ba伯nce

hdica庇)n nOt mOre勅an the O, 1-fo付of me pe仰issive励7ff of me we旬ht piece.

i2-1 06-D-K-1 9408-01 -00-2021 -1 0

Mate「iaI / VenNendete Dichte:

MatehaI / Dens句y used

Nennwert �Dichte �Unsicherheit �MateriaI �Fo「m 

nomhaIvalue �density �uncenah章y �mateha/ �Shape 

2kg �8000kg/m3 �100kg/m3 �Edelstahl �Knopf 
Stai研esssteel �Cy伽〔肪CaIfom 
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Page of me ca〃braめn ce碗ate

Messe「gebnisse:

MeasuIement I℃Su〃s:

Nennwert �Kennzeichnung �konventione○○e「 �Unsicherheit �Fehlergrenze �KIasse* 

Wagewert �k=2 
nomha/vaルe �ma而hg ���maX・Pem.e�Or �c佃SS★ COnVentfonalmass �unceH∂hfy 

2kg � �2kg+0,3mg �3,Omg �土10mg �F「/i 

★　Bewertung de「 Kiasse gemaB OIML R= l :2004 bzw. de「 Fehlergrenze (Wenn keine KIassenangabe vorhanden ist) bezieht

Sich nu「 auf den konventione=en Wageweh.

771e aSSeSSment of the cねss accα寄れg to O/ML Rl l ′:2004 /the max. pe肋. enor��O C佃ss assessmenf /S give亘y only refers to the conventbnaI mass.

Bewertungsk「ite「ium: =Abweichung= ≦　[ole「anz]一[eM. Messunsicherheit]

Assessmentchte′ねn:　I　　帥　　I ≦　I巾e伯nce] -佃やuncerねh勅

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standa「dunsiche「heit durch MuitipIikation mit dem Erweite「ungsfakto「 k=2

e「gibt. Sie wurde gem靴EA4/02 M: 201 3 emitteit. De「 Weh de「 Messg「6Be liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeo「dneten

Werteinterva=.
Die eIWeitehe Messunsiche「heit wu巾e aus UnsicherheitsanteiIen de「 Vervrendeten No「male, der Wagungen …d der Luftau帥ebsko町ektu「

be「echnet. Eine Abschatzung的e「 Langzeitverande「ungen ist in de「 Unsiche「heitsangabe nicht enthaIten.

Repαted /s the expanded mceHahfy which resu〃s from fhe sねnderd unceHahfy wh細h伯suI!s from the sねndard unce万ahfy dy mu的確albn wjth me cove伯ge

factor k=2. /出as been evaルated accα伽ng to EA-4/り2 M: 2013.

771e VaIue of!he measurand /s found wim朽lhe a伽めuted h!eIVaI w胸h a pIめab〃伸y of 95%.

77?e expanded uncerね映y was calcuねled from !he con鍬)u的ns of uncerねinfy α句ina伽g from the sねn的rds t/Sed from the weigh加gs and the a掴uq)叩ey

COげeCtions・ 771e ′eported unce舶infy does no出nclude an esf/ma‡e of/Ong・tem VIa府〃ons.

Bemerkungen:　Das Kalib「ierIabo「ato「ium bewah巾eine Kopie dieses Kalib「ie「scheins fur mindestens 5 Jah「e

Rema庇s:　　　　　a uf.

Die Ma「kierung auf dem Gewichtsstuck entsp「icht nicht de「 OiML-Spezifikation.

7he Ca胸ratfon居boratory refahs a capy of mis ca胸rauon ce棚cate for at least 5 years.

77?e ma庇ing on me weゆht de not conねm to me OIML spec飾ca歌on.

Ende des KaIib「ierscheines

Ehd of ca〃bI首〃on cen柘roate
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